L 1531

Zakaznik:
Typ vzorku:

Cislo vzorku:
Misto odbéru:
Datum odbéru:
Datum prijmu:
Postup vzorkovani:

Datum poéatku analyz:
Datum ukondeni analyz:
Misto provedeni zkousSek:

Vodohospodaiska laboratoi Ri¢any, s.r.o.
zkugebni laboratof &.1531 akreditovana CIA
podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Vodohospodafské laboratof Ricany
Kolovratska 1476, 251 01 Riany
tel. 323602539, 602363180, e-mail:laboratorkopecna@seznam.cz

Protokol ¢. PV 1309/2022
3 Strana: 1/1
Jureéek Ricany, s.r.o., Ke Koupalisti 231/11, Ri¢any, 25101

koupalisté ve volné pfirodé

1272/2022

Ricany, Jurecek koupaliitg, schody do hlubokého koupalists

15.8.2022 9:15 Odebral: Vidrnova Lenka Bec. - vzorkar
15.8.2022 10:10 Pfijem provedl: Bc. Lenka Vidrnova

Vzorkovéani bylo provedeno podle SOPV 1/10

15.8.2022
18.8.2022
v prostorach laboratoie

Stanoveni 1272/2022 | Jednotky Metoda Nejistota Limit Vyrok
o shod&

Escherichia coli 0 KTJ/100 ml | SOP 1/16 (CSN EN ISO 9308-1) +40% 500  vyborna| vyhovuje

Enterokoky 20 KTJ/100 ml | SOP 9/99 (CSN EN ISO 7899-2) +40% 200  vyborna| vyhovuje

Vodni kvét + ¥ 0 stupen SOPV 1/10

Prithlednost |- * 05 m SOPV 1/10

Pfirodni znecisténi  + * 0 stupefi SOPV 1/10

Znelisténi odpady  + * 0 stuperi SOPV 1/10

Sinice *E 0 buriky/ml | subdodavka 1) +20 %

Chlorofyl a i 480 ug/l subdodavka 1) +30%

Stanoveni:

Mikroskopicky obraz ** - jedinci/ml

Metoda: subdodavka 1)

A Celkovy podet organism(25400)

Legenda: MH - Mezna hodnota, NMH - Nejvyssi mezna hodnota, DH - doporu¢ena hodnota, IH - indikaéni hodnota, NPH - nejvy3si pripustna hodnota

Limitni hodnoty prevzaty z vyhlasky MZd ¢&. 238/2011Sb.. Vyrok o shodé vyjadiuje shodu s legislativou bez zohlednéni nejistoty.

Protokol miize byt reprodukovan jediné cely, jeho ¢ast jen se souhlasem laboratore. Vysledky zkousek se tykaji pouze vzorki uvedenych v tomto protokolu.

Zkousky oznadené + jsou provadény na misté odbéru a pii teploté uvedené na protokolu.

Zkousky oznacené * nejsou predmétem akreditace.

Zkousky oznacené ** jsou provadény subdodavkou v laboratorich :

1) VIS as., laborator ¢. 1213 akreditovana CIA

Vysledky zkousek jsou uvadény s rozsifenou nejistotou méfeni zalozenou na standardni nejistoté s koeficientem rozsiteni k=2 (coz pro normalni rozdéleni poskytuje hladinu

vyznamnosti cca 95 %).

Uvadéna nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovaciho postupu a nevztahuje se

Informace o nejistoté vzorkovaciho postupu poskytne laboratof na vyzada {

Analyzoval: Bc. Lenka Vidrnova

V Ricanech, 18.8.2022

7 mez stanovitelnosti.
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Ingi. D@ggmar Kopecna
vedouci laboratoie




